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Zestaw pytań nr 13 
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ZAMAWIAJĄCY: 

Samodzielny Publiczny  

Zakład Opieki Zdrowotnej  

ul. Szpitalna 8 

17-300 Siemiatycze 

 

Dotyczy przetargu nieograniczonego na  „DOSTAWĘ LEKÓW I PŁYNÓW INFUZYJNYCH DO SP ZOZ W 

SIEMIATYCZACH”  

Numer sprawy: SP ZOZ ZP/12/16 
 

 

Do Zamawiającego wpłynęło: 

 

Poniższe pytania dotyczą opisu przedmiotu zamówienia w pakiecie 158 w przedmiotowym postępowaniu: 

1. Czy Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w postaci pasków testowych do aktualnie stosowanych przez 

Zamawiającego glukometrów GlucoDr. auto, charakteryzujących się opisanymi poniżej parametrami: 

a) Funkcja Auto-coding eliminująca kodowanie; b) Automatyczne wykrywanie zbyt małej ilości krwi 

wprowadzonej do paska wraz z wyświetleniem odpowiedniego komunikatu informującego o niecałkowitym 

wypełnieniu paska na wyświetlaczu glukometru; c) Enzym dehydrogenaza glukozy GDH-FAD dający 

poprawne wyniki niezależnie od stężenia tlenu; d) Kapilara samozasysająca krew - wielkość zasysanej próbki 

krwi 0,5 ul; e) Czas pomiaru od chwili wprowadzenia próbki 5s; f) Dobrze oznaczone kontrastowym 

wskaźnikiem miejsce zasysania krwi w przedniej części paska nieco poniżej szczytowej, znajdujące się poza 

obrębem glukometru, umożliwiające pobieranie krwi włośniczkowej z opuszek palców, a także krwi żylnej i 

tętniczej; g) Paski wymagające sporadycznej kontroli za pomocą płynów kontrolnych; h) Możliwość 

wykorzystania jednostkowego opakowania pasków testowych w ciągu 8 miesięcy (opakowanie jednostkowe 

zawiera 2 fiolki x 25 pasków); i) zakres hematokrytu 20-60% i zakres wyników liczbowych pomiaru 10-

900mg/dl przy dokładności wyników zgodnej z wytycznymi normy ISO15197:2013 (certyfikat tej normy, 

ważnej zgodnie z wytycznymi CEN do lipca 2017 roku) i najnowszymi zaleceniami Polskiego Towarzystwa 

Diabetologicznego w pełnym zakresie. 

Odp.: TAK 

2. Czy Zamawiający wymaga zaoferowania pasków testowych do glukometrów z funkcją wyrzutu zużytego 

paska za pomocą przycisku – taka funkcja istotnie obniża możliwość kontaktu personelu z materiałem 

biologicznym pacjenta? 

Odp.: NIE 

3. Czy Zamawiający wymaga aby zgodnie z instrukcjami maksymalny błąd pomiarowy pasków testowych nie 

przekraczał ±15mg/dl dla stężeń glukozy <100mg/dl i ±15% dla stężeń glukozy ≥100mg/dl, tj. zgodnie z 

zaleceniami Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego?  

Odp.: NIE 

4. Czy Zamawiający wymaga zaoferowania pasków testowych do glukometru z sygnalizacją pobrania zbyt 

małej próbki krwi za pomocą specjalnego komunikatu na wyświetlaczu? 

Odp.: NIE 

5. Czy Zamawiający dopuści ofertę pasków testowych kodowanych za pomocą tzw. kalibratora (paska 

kodującego służącego do wprowadzania numeru kodu w procesie opisywanym przez producenta jako 

„kalibracja”), chipa, przycisku lub klucza kodującego? Kodowanie wydłuża pracę i może być źródłem błędów 

wynikających z wprowadzenia niewłaściwego urządzenia do glukometru lub wybrania nieprawidłowego kodu 

dla danej serii pasków. 

Odp.: TAK 

6. Czy Zamawiający dopuści paski testowe z możliwością podawania wyników liczbowych pomiaru w wąskim 

zakresie 20-500mg/dl lub pasków podających wyniki w zakresie 20-525mg/dl – ze względu na swój błąd 

pomiarowy takie paski mogą nie wskazać żadnego wyniku już przy stężeniu glukozy od 450 mg/dl w górę? 

Odp.: TAK 

mailto:sekretariat@spzozsiemiatycze.pl


 

Strona 2 z 2 

 

7. Czy Zamawiający dopuści ofertę pasków testowych zapakowanych indywidualnie? Konieczność 

odpakowywania każdego paska z osobna wydłuży i utrudni pracę personelu Zamawiającego, wykonującego 

rutynowo pomiary glikemii u wielu pacjentów w tym samym czasie. 

Odp.: NIE 

8. Czy Zamawiający wymaga zaoferowania pasków testowych z zakresem hematokrytu wynoszącym 

przynajmniej 20-60%, standardowym dla nowszych rodzajów pasków? Informujemy, że węższy zakres 

hematokrytu, taki jak 35-60% lub 35-55%, może spowodować otrzymanie nieprawidłowych wyników pomiaru 

glukozy u kobiet w ciąży, niemowląt i małych dzieci, gdyż fizjologiczne wartości hematokrytu w tych grupach 

pacjentów mogą być niższe niż 35%. 

Odp.: NIE 

9. Czy Zamawiający wymaga aby oferentem w przedmiotowym postępowaniu była hurtownia farmaceutyczna, 

co zapewni transport i dostawę pasków do siedziby Zamawiającego w warunkach odpowiedniej, 

kontrolowanej temperatury i wilgotności? 

Odp.: NIE 

Kolejne pytanie dotyczy opisu przedmiotu zamówienia w pakiecie 157 w przedmiotowym postępowaniu: 

10. Czy w celu ujednolicenia oferty Zamawiający dopuści zaoferowanie pasków testowych GlucoDr. auto 

również we wszystkich pozycjach pakietu 157? 

Odp.: NIE 

 

 

DYREKTOR SP ZOZ  
Andrzej Szewczuk 

 


