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ZAMAWIAJĄCY:

Samodzielny Publiczny 

Zakład Opieki Zdrowotnej 

ul. Szpitalna 8
17-300 Siemiatycze

Dotyczy przetargu nieograniczonego na   „Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla SP ZOZ Siemiatycze”

Numer sprawy: SP ZOZ ZP/01/17

Do Zamawiającego wpłynęło:
Dotyczy Pakietu nr 26 poz. 1-3

Prosimy o dopuszczenie jednorurowego układu oddechowego koaksjalnego, typu „rura w rurze”. Układ oddechowy
jednorazowy, bez zawartości DEHP. Obwód z możliwością stosowania 7 dni, pod warunkiem wymiany filtra, potwierdzone
oświadczeniem producenta. Takie rozwiązanie pozwala na efektywne ogrzewanie i nawilżanie powietrza wdychanego przez
pacjenta poprzez rurę wydechową (co ma kluczowe znacznie zwłaszcza w przypadku długich operacji), a w przeciwieństwie
do tych opisanych w SIWZ, nie powoduje kondensacji wilgoci na wewnętrznej membranie.  Układ spełniający wszystkie
pozostałe wymagania zawarte w SIWZ.

Odp:Brak zgody
Dotyczy Pakietu nr 26 poz. 3

Prosimy o dopuszczenie układu oddechowego o długości 280 cm.
Odp: Zamawiający dopuszcza
Dotyczy Pakietu nr 26 poz. 3

Prosimy o dopuszczenie układu oddechowego o długości 180 cm.
Odp: Brak zgody
Dotyczy Pakietu nr 26 poz. 4

Prosimy o dopuszczenie filtra elektrostatycznego z wymiennikiem ciepła i  wilgoci,  okrągły,  masa 25 g,  zakres
objętości 150-1500ml, przestrzeń martwa  45ml, wydajność filtracji 99,999%, opory przepływu 0,83 cm H2O przy 30 l/min,
wydajność nawilżania przy VT500 wynoszącą 33mg/l H2O, z portem do próbkowania gazu, sterylny?
Odp: Zgodnie z SIWZ
Dotyczy Pakietu nr 26 poz. 4

Prosimy o dopuszczenie filtra elektrostatycznego z wymiennikiem ciepła i  wilgoci,  okrągły,  masa 18 g,  zakres
objętości 75-1200ml, przestrzeń martwa  26ml, wydajność filtracji 99,999%, wydajność nawilżania przy VT250 wynoszącą
32mg/l H2O, z portem do próbkowania gazu, sterylny?
Odp: Zgodnie z SIWZ
Dotyczy Pakietu nr 42 poz. 1-3

Czy Zamawiający wymaga łyżki do laryngoskopu światłowodowej?
Odp:
Dotyczy Pakietu nr 42 poz. 4,5
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Prosimy o  dopuszczenie  rękojeści  do  laryngoskopu  LED standardową,  wykonaną  w  zielonym standardzie  na
baterie, radełkowaną (co zapewnia pewny chwyt w dłoni), z możliwością sterylizacji, gwarancja 5 lat?
Odp: zamawiający dopuszcza
Dotyczy Pakietu nr 68 poz. 15-17

Czy Zamawiający wyrazi  zgodę na wydzielenie  w/w pozycji  do  osobnego pakietu,  co umożliwiłoby złożenie
większej  ilości  konkurencyjnych  cenowo  ofert  przetargowych?  Obecna  konstrukcja  znacząco  ogranicza  konkurencję,
uniemożliwiając złożenie oferty większej ilości oferentów. Pragniemy przypomnieć, że zgodnie z nowelizacją ustawy PZP:
decyzja  co  do  podziału  zamówienia  na  określoną  ilość  części  należy  do  zamawiającego.  Zamawiający  podejmuje  ją  w
zależności od swoich potrzeb,  jednakże jego swoboda jest  ograniczona zasadą zachowania uczciwej konkurencji.Należy
zatem badać, czy w konkretnych okolicznościach decyzja (co do podziału zamówienia i na ile części) nie naruszy konkurencji
poprzez  ograniczenie  możliwości  ubiegania  się  o  zamówienie  mniejszym podmiotom,  w szczególności  małym i  średnim
przedsiębiorstwom.

W przedmiotowym postępowaniu konstrukcja powyższego pakietu ogranicza udział innych podmiotów(zawłaszcza
przedsiębiorcom małym i średnim), umożliwia złożenie tylko jednej oferty (konkretnego wykonawcy- firmy Medtronic) i
naraża tym samym Zamawiającego na nieuzasadnione wydatkowanie środków Publicznych.
Odp: Brak zgody
Dotyczy Pakietu nr 68 poz. 15 
 Czy Zamawiający dopuści filtr oddechowy o wyłącznej filtracji mechanicznej (bez warstwy elektrostatycznej), z

hydrofobowym,  wydzielonym  wymiennikiem  ciepła  i  wilgoci  wykonanym  z  pianki,  spełniający  wszystkie  pozostałe

wymagania SIWZ?

W przypadku negatywnej  odpowiedzi  prosimy o retoryczne uzasadnienie,  gdyż  powyższe parametry w żadnej
sposób nie wpływają negatywnie ani na komfort użytkowania, ani na jakość oferowanego wyrobu a w obecnej konstrukcji
SIWZ  ograniczają  konkurencję  poprzez  umożliwienie  złożenia  oferty  tylko  jednemu  oferentowi  –  firmie  Medtronic
oferującej produkty firmy Covidien.
Odp:
Dotyczy Pakietu nr 68 poz. 16 
 Czy Zamawiający dopuści filtr o objętości 53 ml, spełniający wszystkie pozostałe wymagania SIWZ?

W przypadku negatywnej  odpowiedzi  prosimy o retoryczne uzasadnienie,  gdyż  powyższe parametry w żadnej
sposób nie wpływają negatywnie ani na komfort użytkowania, ani na jakość oferowanego wyrobu a w obecnej konstrukcji
SIWZ  ograniczają  konkurencję  poprzez  umożliwienie  złożenia  oferty  tylko  jednemu  oferentowi  –  firmie  Medtronic
oferującej produkty firmy Covidien.
Odp: Zgodnie z SIWZ
Dotyczy Pakietu nr 68 poz. 17 
 Czy Zamawiający dopuści wymiennik o objętości 8 ml, spełniający wszystkie pozostałe wymagania SIWZ?

W przypadku negatywnej  odpowiedzi  prosimy o retoryczne uzasadnienie,  gdyż  powyższe parametry w żadnej
sposób nie wpływają negatywnie ani na komfort użytkowania, ani na jakość oferowanego wyrobu a w obecnej konstrukcji
SIWZ  ograniczają  konkurencję  poprzez  umożliwienie  złożenia  oferty  tylko  jednemu  oferentowi  –  firmie  Medtronic
oferującej produkty firmy Covidien.
Odp: Zgodnie z SIWZ
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