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ZAMAWIAJĄCY:

Samodzielny Publiczny 

Zakład Opieki Zdrowotnej 

ul. Szpitalna 8
17-300 Siemiatycze

Dotyczy przetargu nieograniczonego na   „Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla SP ZOZ
Siemiatycze”

Numer sprawy: SP ZOZ ZP/01/17

Do Zamawiającego wpłynęło:
Pakiet 4 poz. 1 
Czy Zamawiający dopuści zestaw w skład, którego wchodzą:

 Strzykawka  niskooporowa  o  pojemności  10ml  z  mechanizmem  sprężynowym  skalowana  co  0,5ml  (skala
numeryczna co 2ml) oraz 2 wycięciami na tłoku umożliwiającymi jego blokadę 

 Cewnik epiduralny 20G o długości 100cm z 4 znacznikami głębokości oraz 3 otworami bocznymi, wykonany z
miękkiego materiału, z nitkę radiacyjną na całej długości kontrastującą w promieniach RTG. Skalowany co 1cm
(od 6cm do 17cm od strony dystalnej). Specjalna miękka, atraumatyczna końcówka pokryta w całości znacznikiem
radiocieniującym zapobiega uszkodzeniom naczyń i tkanek oraz zwiększa bezpieczeństwo wprowadzania cewnika.
Dodatkowy łącznik ułatwiający wprowadzenie cewnika do igły Touhy 

 Igła  Touhy z  mandrynem w rozmiarze  18G (różowa)  lub  16G (biała)  o  długości  90mm,  skalowana  co  1cm,
wykonana  ze  stali  nierdzewnej  ze  strzałkami  na  skrzydełkach  wskazującymi  prawidłowe  ułożenie  igły  przy
wkłuciu 

 Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych 27G (szara)  o  długości 150mm z możliwością wprowadzania do igły
Touhy, wykonana ze stali nierdzewnej, z systemem blokującym SAFEWAY, z możliwością regulacji wysunięcia
igły w zakresie 0-10mm 

 Płaski  filtr  epiduralny  0,2μm odporny  na  ciśnienie  8  bar,  z  oznaczonym  kierunkiem  przepływu,  obrotowym
żeńskim  łącznikiem  luer-lock  od  strony  cewnika  epiduralnego  oraz  męskim  łącznikiem  luer-lock  od  strony
strzykawki zabezpieczony fabrycznie koreczkiem 

 Łącznik do cewnika epiduralnego 

 Piankowy  stabilizator  cewnika  pokryty  hipoalergicznym  klejem  z  systemem  zatrzaskowym  zapobiegającym
przypadkowemu wysunięciu cewnika z ciała pacjenta chroniąc jednocześnie cewnik przed zamknięciem światła w
miejscu jego wprowadzenia do ciała 

 Piankowy stabilizator filtra umożliwiający umocowanie filtra w dowolnym miejscu na ciele pacjenta 

 Samoprzylepna naklejka na cewnik epiduralny 
Odp: Zgodnie z SIWZ
Pakiet 4  poz. 2
Czy Zamawiający dopuści koreczki bez nazwy producenta na koreczku?
Odp:  Zamawiający dopuszcza
Pakiet  11 poz. 2
Czy Zamawiający dopuści koreczki bez nazwy producenta na koreczku oraz z trzpieniem powyżej krawędzi koreczka?
Odp:   Zamawiający dopuszcza
Pakiet 15 poz. 1
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie rękawic o poziomie protein ok. 89µg/g?
Odp: Zgodnie z SIWZ
Pakiet 15 poz. 1
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie rękawic o grubości na palcu 0,16mm (±0,02mm)?
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Odp: Zgodnie z SIWZ
Pakiet 15 poz. 1
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie rękawic o poziomie protein ok. 137µg/g?
Odp: Zgodnie z SIWZ
Pakiet 15 poz. 1
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie rękawic o grubości na palcu 0,21mm (±0,02mm)?
Odp: Zgodnie z SIWZ
Pakiet 15 poz. 2
Czy Zamawiający  dopuści  zaoferowanie  rękawic  o  grubości  na  palcu  0,23mm (±0,02mm),  dłoni  0,19mm (±0,01mm),
mankiecie 0,15 mm (±0,01mm)?
Odp: Zgodnie z SIWZ
Pakiet 15 poz. 3
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie rękawic ze specjalną warstwą antypoślizgową na całej powierzchni pełniącą funkcję
makrotekstury?
Odp: Zgodnie z SIWZ
Pakiet 15 poz. 3
Czy  Zamawiający  dopuści  zaoferowanie  rękawic  jałowych,  foliowych  pakowanych  pojedynczo  (1  sztuka)  
 w opakowaniu zbiorczym  a’100szt z wyceną za 4 opakowania z przeliczeniem ilości?
Odp: Zgodnie z SIWZ
Pakiet 16 poz. 1
Czy  Zamawiający  dopuści  zaoferowanie  rękawic  pakowanych  a’200szt  (XS-L)  oraz  a’180szt  (XL)  
z wyceną za 3000 opakowań  odpowiednim przeliczeniem ilości?
Odp: Zamawiający dopuszcza
Pakiet 16 poz. 1
Czy Zamawiający  dopuści  zaoferowanie  rękawic  o  grubości  na  palcu  0,08mm (±0,02mm),  dłoni  0,07mm (±0,02mm),
mankiecie 0,06 mm (±0,02mm)?
Odp: zamawiający nie dopuszcza.
Pakiet 16 poz. 2,3
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie rękawic o długości min.  290mm?
Odp: Zamawiający dopuszcza
Pakiet 16 poz. 3
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie rękawic o grubości na palcu 0,17mm (±0,02mm)?
Odp: zamawiający dopuszcza
Pakiet 31 poz. 6
Czy Zamawiający dopuści dren o długości 200 cm?
Odp: Zamawiający nie dopuszcza
Pakiet  31 poz. 6
Czy Zamawiający dopuści dren o długości 300 cm?
Odp: Zamawiający dopuszcza
Pakiet  31 poz. 9 
Czy Zamawiający dopuści maski wykonane z medycznego PCV, dostępne w rozmiarach 0-5?
Odp: Zgodnie z SIWZ
Pakiet  32 poz. 3
Czy Zamawiający dopuści szynę w rozmiarze 200cm x15cm ?
Odp: Zamawiający dopuszcza
Pakiet  34 poz. 1
Czy Zamawiający dopuści matę w rozmiarze 115cm x 45 cm ?
Odp: Zgodnie z SIWZ
Pakiet  37 poz. 1
Czy Zamawiający dopuści golarkę o wymiarach 99 40,5 mm z ostrzem niepokrytym platyną i teflonem o wymiarach D 0,8 x
S 3,6 x G 0,01 cm?
Odp: Zgodnie z SIWZ
Pakiet  40 poz. 1
Czy Zamawiający dopuści cewniki występujące w rozmiarach CH18 do CH24?
Odp: Zamawiający dopuszcza
Pakiet  44 poz. 5
Czy Zamawiający dopuści kaczkę wykonaną z pulpy papierowej?
Odp: Zamawiający dopuszcza
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Pakiet  44 poz. 6
Czy Zamawiający dopuści basen wykonany z pulpy papierowej?
Odp: Zamawiający dopuszcza
Pakiet  54 poz. 1
Czy Zamawiający dopuści dren dostępny w rozmiarach CH12-CH24 z ramionami 45cm x 18cm
Odp: Zamawiający nie dopuszcza
Pakiet 15 poz. 1
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie rękawic o poziomie protein ok. 89µg/g?
Odp: Zgodnie z SIWZ
Pakiet 15 poz. 1
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie rękawic o grubości na palcu 0,16mm (±0,02mm)?
Odp: Zgodnie z SIWZ
Pakiet 15 poz. 1
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie rękawic o poziomie protein ok. 137µg/g?
Odp: Zgodnie z SIWZ
Pakiet 15 poz. 1
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie rękawic o grubości na palcu 0,21mm (±0,02mm)?
Odp: Zgodnie z SIWZ
Pakiet 15 poz. 2
Czy Zamawiający  dopuści  zaoferowanie  rękawic  o  grubości  na  palcu  0,23mm (±0,02mm),  dłoni  0,19mm (±0,01mm),
mankiecie 0,15 mm (±0,01mm)?
Odp: Zgodnie z SIWZ
Pakiet 15 poz. 3
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie rękawic ze specjalną warstwą antypoślizgową na całej powierzchni pełniącą funkcję
makrotekstury?
Odp: Zgodnie z SIWZ
Pakiet 15 poz. 3
Czy  Zamawiający  dopuści  zaoferowanie  rękawic  jałowych,  foliowych  pakowanych  pojedynczo  (1  sztuka)  
 w opakowaniu zbiorczym  a’100szt z wyceną za 4 opakowania z przeliczeniem ilości?
Odp: Zgodnie z SIWZ
Pakiet 16 poz. 1
Czy  Zamawiający  dopuści  zaoferowanie  rękawic  pakowanych  a’200szt  (XS-L)  oraz  a’180szt  (XL)  
z wyceną za 3000 opakowań  odpowiednim przeliczeniem ilości?
Odp: Zamawiający dopuszcza
Pakiet 16 poz. 1
Czy Zamawiający  dopuści  zaoferowanie  rękawic  o  grubości  na  palcu  0,08mm (±0,02mm),  dłoni  0,07mm (±0,02mm),
mankiecie 0,06 mm (±0,02mm)?
Odp: Zamawiający nie dopuszcza
Pakiet 16 poz. 2,3
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie rękawic o długości min.  290mm?
Odp:  Zamawiający dopuszcza
Pakiet 16 poz. 3
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie rękawic o grubości na palcu 0,17mm (±0,02mm)?
Odp:  Zamawiający dopuszcza

DYREKTOR SP ZOZ 
Andrzej Szewczuk

/podpis w oryginale/
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