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Zestaw pytań nr 2 

Siemiatycze 08.03.2019 r. 

ZAMAWIAJĄCY: 

Samodzielny Publiczny  

Zakład Opieki Zdrowotnej  

ul. Szpitalna 8 

17-300 Siemiatycze 

 

UCZESTNICY POSTEPOWANIA 

 

 

Dotyczy przetargu nieograniczonego na      „DOSTAWĘ OPATRUNKÓW I OBŁOŻEŃ DLA SP ZOZ W 

SIEMIATYCZACH” 

 

Numer sprawy: SP ZOZ ZP/03/19 

 

Do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania: 

 

Pakiet 1, poz. 1-3,10-11 

Proszę Zamawiającego o wydzielenie pozycji 1-3,10-11 z pakietu. Podział pakietu zwiększy konkurencyjność 

postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie 

rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych. Bez wydzielenia tych pozycji konkurencja będzie 

ograniczona do kilku konkurentów, a Zamawiający otrzyma wycenę o zawyżonej wartości w stosunku do 

wartości rynkowej. 

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.  

 

Pakiet 1, poz. 12-17 

Czy w związku z komfortem użytkowania siatek oraz wysoką przepuszczalnością zamawiający wymaga 

poniższej wielkości oczek? 

Rozmiar 1 - 9mm x 10mm 

Rozmiar 2 – 13mm x 15mm 

Rozmiar 3 - 13mm x 15mm 

Rozmiar 4 - 13mm x 15mm 

Rozmiar 6 - 13mm x 15mm 

Rozmiar 8 - 13mm x 15mm 

Rozmiar 10 - 13mm x 15mm 

Rozmiar 14 - 13mm x 15mm 

Odp.: Zamawiający dopuszcza nie wymaga. 
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Pakiet 1, poz. 12-17 

Czy zamawiający wymaga siatek o rozmiarach odpowiadającym poszczególnym częściom ciała,rozmiary 

przedstawione poniżej – szerokość w milimetrach w stanie swobodnym? 

Rozmiar 1- palec – do 15 mm szer. w stanie spoczynku 

Rozmiar 2- dłoń, palec – 10-25 mm j.w. 

Rozmiar 3-dłoń, stopa – 15-35 mm j.w. 

Rozmiar 4- podudzie, kolano, ramię,stopa,łokieć – 25-45 mm j.w. 

Rozmiar 6-głowa, ramię, podudzie, kolano – 40-65 mm j.w. 

Rozmiar 8 – udo,głowa, biodra – 50-95 mm, j.w. 

Rozmiar 10 – biodra, brzuch – 65-135 mm. J.w. 

Rozmiar 14 – klatka piersiowa , brzuch – 80-140 mm, j.w. 

Odp.: Zamawiający dopuszcza nie wymaga. 

Pakiet 1, poz. 12-17 

Czy Zamawiający dopuści siatki opatrunkowe elastyczne wykonane 70 % - 80 % z przędzy poliamidowej 

teksturowanej (nazwa zamienna nylon, elastil, poliamid) oraz 20 % - 30 % poliuretanowej przędzy 

elastomerowej (nazwa zamienna lycra, spandex, elastan, dorlastan)? 

Odp.: Zamawiający dopuszcza.  

Pakiet 1, poz. 10-11 

Czy zamawiający dopuści opaskę dzianą elastyczną wykonaną z 100% włókien syntetycznych tj: poliestrowych i 

poliamidowych posiadające rozciągliwość powyżej 130 % z zapinką wewnątrz opakowania indywidualnego? 

Odp.: Zamawiający dopuszcza.  

Pakiet 2,poz. 14 

Prosimy o wydzielenie poz. 14 do osobnego pakietu, gdyż takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , 

specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi 

Zamawiającemu wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i osiągnięcie niższych cen oraz racjonalne 

gospodarowanie finansami publicznymi. 

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę i tworzy oddzielny pakiet dla powyższej pozycji. Zmodyfikowany 

załącznik nr 2 do SIWZ wraz z nowo utworzonym pakietem dostępny  będzie na stronie internetowej 

Zamawiającego.  

Pakiet 2,poz. 14 

Prosimy Zamawiającego  dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 50 szt. z przeliczeniem 

ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. 

Odp.: Zamawiający dopuszcza.  
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Pakiet 3, poz. 1-13 

Wnosimy do Zamawiającego o odstąpienie od zaoferowania wyrobów sterylizowanych wyłącznie w parze 

wodnej i dopuszczenie wyrobów sterylizowanych innymi metodami m.in. tlenkiem etylenu, , które zgodnie z 

obowiązującym prawem spełniają normy tzw. opatrunków inwazyjnych oraz chirurgicznych. Dopuszczenie 

innych metod sterylizacji zapewni zachowanie uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców 

zgodnie z zapisami ustawy PZP dotyczącymi opisu przedmiotu zamówienia. 

Odp.: Zamawiający dopuszcza.  

Pakiet 3, poz. 1-13 

Czy Zamawiający dopuści dokument potwierdzający powtarzalność procesu sterylizacji w formie certyfikatu z 

zakresu sterylizacji wyrobów medycznych  zgodnej z normą 11135-1 dla tlenku etylenu? Raport z walidacji 

procesu sterylizacji dotyczy konkretnej partii produktu, natomiast certyfikat potwierdza   proces sterylizacji  

wyrobów medycznych sterylnych  wdrożony u wytwórcy.  Ponadto dowodzi to, iż proces walidacji jest 

procesem powtarzalnym kontrolowanym przez zewnętrzne instytucje certyfikujące. 

Odp.: Zamawiający dopuszcza.  

Pakiet 3, poz. 1-13 

Czy Zamawiający odstąpi  od wymogu posiadania dokumentu potwierdzającego walidację procesu sterylizacji 

ponieważ raport walidacji dotyczy konkretnej partii? Ponadto nie jest to dokument wskazujący na dopuszczenie 

produktu do obrotu. 

Odp.: Zgodnie z SIWZ.  

Pakiet 3, poz.2 

Czy zamawiający wymaga gazę w roli 13 nitkową, niejałową, szer. 90 cm x 100 m?  

Odp.: Zgodnie z SIWZ.  

Pakiet 3, poz.2 

Czy zamawiający dopuszcza wycenę za opakowanie 100 mb. z przeliczeniem ilości? 

Odp.: Zamawiający dopuszcza. 

Pakiet 3, poz. 8 

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie ‘a 3 szt. w blistrze x 25 szt. blistrów, z przeliczeniem ilości i 

zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań? 

Odp.: Zamawiający dopuszcza. 

Pakiet 3, poz. 1-5,8-9 

Proszę Zamawiającego o wydzielenie pozycji 1-5,8-9 z pakietu. Podział pakietu zwiększy konkurencyjność 

postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie 

rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych. Bez wydzielenia tych pozycji konkurencja będzie 

ograniczona do kilku konkurentów, a Zamawiający otrzyma wycenę o zawyżonej wartości w stosunku do 

wartości rynkowej. 

Odp.: Zgodnie z SIWZ.  
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Pakiet 10, poz. 1-3 

Prosimy o wydzielenie poz. 1-3 do osobnego pakietu, gdyż takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , 

specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi 

Zamawiającemu wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i osiągnięcie niższych cen oraz racjonalne 

gospodarowanie finansami publicznymi. 

Odp.: Zgodnie z SIWZ.  

Pakiet 14, poz. 1-2 

Prosimy Zamawiającego  dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 100 szt. z przeliczeniem 

ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. 

Odp.: Zamawiający dopuszcza. 

Pakiet 14, poz. 3 

Prosimy Zamawiającego  dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 50 szt. z przeliczeniem 

ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. 

Odp.: Zamawiający dopuszcza. 

Pakiet 14, poz. 1-2 

Prosimy o dopuszczenie czepka pakowanego w opakowanie foliowe, taki sposób pakowania zmniejsza 

powierzchnię magazynowania lub/i przechowywania, opakowanie w foli gwarantuje również higieniczne 

przechowywanie i wyjmowanie  - sposób pakowania nie wpływa na jakość produktu i jego wartości użytkowe. 

Odp.: Zamawiający dopuszcza. 

Pakiet 14, poz. 1 

Czy zamawiający dopuści czepek typu furażerka, z lamówką około 8 mm, przechodzącą z tyłu w troki, wiązany 

na troki, niesterylny, wykonany z włókniny polipropylenowej, o gramaturze 25 g/m2, troki o dł. Ok. 46 cm, 

głębokość czepka ok. 13 cm, denko o wymiarach ok. 20 cm x  12,5 cm, w kolorze zielonym, rozmiar 

uniwersalny? 

Odp.: Zamawiający dopuszcza. 

Pakiet 14, poz.2 

Czy zamawiający dopuści czepek typu beret, niesterylny, wykonany z jednowarstwowej włókniny 

polipropylenowej o gramaturze 16 g/m2, w kolorze zielonym, o wymiarach : w stanie luźnym: średnica 

wewnętrzna 16 cm,  średnica zewnętrzna 30 cm ± 1 cm ; długość gumki po rozciągnięciu czepka – 50-53 cm ? 

Odp.: Zgodnie z SIWZ.  

Pakiet 14, poz. 3 

Czy zamawiający dopuści maskę chirurgiczną spełniającą normę PN-EN 14683 w zakresie filtracji BFE 99,5% 

aerozoli biologicznych? 

Odp.: Zamawiający dopuszcza. 

Pakiet 14, poz. 3 

Czy zamawiający dopuści maskę trójwarstwową, wysokobarierową? 

Odp.: Zamawiający dopuszcza. 
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Pakiet 14, poz. 1-2 

Prosimy o wydzielenie poz. 1-2 do osobnego pakietu, gdyż takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , 

specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi 

Zamawiającemu wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i osiągnięcie niższych cen oraz racjonalne 

gospodarowanie finansami publicznymi. 

Odp.: Zgodnie z SIWZ. 

Pakiet 18, poz. 1 

Czy zamawiający wymaga rolek podkładu testowanego dermatologicznie, co wykonawca potwierdzi 

odpowiednim dokumentem? 

Odp.: Zamawiający dopuszcza nie wymaga 

Pakiet 18, poz. 1 

Czy zamawiający wymaga 2 warstw w podkładzie celulozowym?   

Odp.: Zamawiający dopuszcza nie wymaga 

Pakiet 18, poz. 1 

Czy zamawiający wymaga rolek wykonanych ze 100 % czystej celulozy, co jest gwarancją miękkości i lepszej 

wchłanialności? 

Odp.: Zamawiający dopuszcza nie wymaga 

Pakiet 18, poz. 1 

Czy zamawiający wymaga rolki pakowanej indywidualnie, każda posiada oznaczenia dotyczące o rozmiarze, 

długość rolki, odcinka, rodzaj perforacji, nazwa producenta, posiadanych certyfikatów, co umożliwia łatwą 

identyfikację produktu po wyjęciu z kartonu zbiorczego? 

Odp.: Zamawiający dopuszcza nie wymaga 

Pakiet 18, poz. 1 

Czy wymaga się aby podkłady medyczne były higienicznie zapakowane, każda rolka w oddzielną folię? 

Odp.: Zamawiający dopuszcza nie wymaga 

Pakiet 18, poz. 1 

Czy wymaga się aby na każdej rolce był pełny opis produktu zawierający, nazwę, kod, kod kresowy, nazwę 

producenta, informacje o składzie produktu 100% pura celuloza, wymiary, ilość warstw, informacje, że produkt 

posiada udokumentowane badania dermatologiczne, certyfikaty poświadczające pozyskanie celulozy z legalnych 

i odnawialnych źródeł? (100% PURA CELULOZA oznacza, że do produkcji użyto najwyższej jakości 

selekcjonowanej celuloza, co daje gwarancję, bezpieczeństwa, pełnej higieny i komfortu dla użytkowników)? 

Odp.: Zamawiający dopuszcza nie wymaga 

Pakiet 18, poz. 1 

Czy wymaga się dokumentów poświadczających, iż produkt był badany dermatologicznie i uzyskał pozytywną 

opinię? 

Odp.: Zamawiający dopuszcza nie wymaga 
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Pakiet 18, poz. 1 

Czy wymaga się aby podkład medyczny posiadał gramaturę nie mniejszą niż 17 gr/m2? 

Odp.: Zamawiający dopuszcza nie wymaga 

Pakiet 18, poz. 1 

Czy wymaga się aby na opakowaniu i opakowaniu rolki widniał symbol CE? 

Odp.: Zamawiający dopuszcza nie wymaga 

Pakiet 18, poz. 1 

Czy wymaga się aby podkład medyczny posiadał perforację -  minimum 135 odcinków w podkładzie o 

szerokości 50 cm i 210 odcinków w podkładzie o szerokości 60 cm.? 

Odp.: Zamawiający dopuszcza nie wymaga 

Pakiet 18, poz. 1 

Czy zamawiający dopuści rolki 60 cm x 80 m, perforacja co 38 cm? 

Odp.: Zamawiający dopuszcza. 

Pakiet 18, poz. 1 

Czy zamawiający dopuści podkład o wymiarach 50 cm x 50 m, perforacja co 34 cm? 

Odp.: Zgodnie z SIWZ.  

Pakiet 18, poz. 1 

Czy wymaga się aby produkt był wykonany w 100% z czystej celulozy? 

Odp.: Zamawiający dopuszcza nie wymaga 

Pakiet 18, poz. 3 

Czy zamawiający dopuści serwetki dwuwarstwowe, o wymiarach 33 cm x 33 cm, wykonane z 100% czystej 

celulozy, pakowane po 100 szt? 

Odp.: Zamawiający dopuszcza.  

Pakiet 18, poz. 3 

Czy zamawiający dopuści serwetki dwuwarstwowe, o wymiarach 40 cm x 40 cm, wykonane z 100% czystej 

celulozy, pakowane po 100 szt? 

Odp.: Zamawiający dopuszcza. 

 

 

 

Dyrektor SP ZOZ  

Andrzej Szewczuk  

/podpis w oryginale/ 

 


