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Dotyczy postępowania  

Syg. SP ZOZ ZP/11/19 

 

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO 

 

MODYFIKACJA SIWZ 

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 i 4a ustawy PZP (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 

1986 z późn. zm.), zawiadamia się o dokonaniu zmian zapisów przedmiotu zamówienia do 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na: „Zakup rezonansu magnetycznego wraz 

z dostosowaniem infrastruktury technicznej” w związku z powyższym Zamawiający 

wydłuża termin składania i otwarcia ofert zgodnie z art. 12a ust 2 pkt 1 (t. j. Dz. U. z 2018 r., 

poz. 1986 z późn. zm.), 

 

W Rozdziale III  

JEST: 

KODY CPV: główny kod :   33111610-0 - Jednostki rezonansu magnetycznego    

45215143-1 – Roboty budowlane w zakresie sal diagnostycznych 

 

MA BYĆ 

KODY CPV: główny kod :   33111610-0 - Jednostki rezonansu magnetycznego   

45215143-1 – Roboty budowlane w zakresie sal diagnostycznych 

Dodatkowy kod CPV: 

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

71200000-0 Usługi architektoniczne i podobne 

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

 

W pkt 3.1 

JEST: 

3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja, montaż, uruchomienie urządzenia 

rezonansu magnetycznego, wraz z dostosowaniem infrastruktury technicznej pomieszczeń 

pracowni radiologicznej w nowo wybudowanym skrzydle placówki Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach (pierwsze piętro) 
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MA BYĆ: 

3.1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja, montaż, uruchomienie urządzenia 

rezonansu magnetycznego, wraz z dostosowaniem/adaptacją infrastruktury technicznej 

pomieszczeń pracowni RM w nowo wybudowanym skrzydle placówki Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach (pierwsze piętro) w standardzie, 

kolorystyce oraz użytych materiałach przewidzianych przez Zamawiającego w 

dokumentacji techniczną (załącznik 1d do SIWZ) 

Zamawiający dodaje do opisu 

Pkt 3.17 

Pod pojęciem „wraz z dostosowaniem/adaptacją infrastruktury technicznej pomieszczeń 

pracowni RM” Zamawiający chce aby wykonawca dokonał wszelkich prac związanych z 

pracami instalacji elektrycznej, wodnokanalizacyjnej, ppoż., gazów medycznych, układu 

wentylacji zaprojektowanego do zasilenia pomieszczenia badań RM w pomieszczeniach 

pracowni RM z zachowaniem przepisów prawa odnośnie pracowni RM, BHP oraz zgodnej ze 

sztuką budowlaną oraz po dokonaniu wizji lokalnej pomieszczeń i w oparciu o 

zweryfikowaną przez siebie inwentaryzację powykonawczą tych pomieszczeń wykonaną 

przez generalnego wykonawcę rozbudowy budynków Zamawiającego. 

Pkt 3.18. 

Wykonawca dokona inwentaryzacji powykonawczej wszystkich pomieszczeń RM w tym 

sterowni i technicznych, uwzględniając wszelkie potrzeby związane z dostawą sprzętu 

rozprowadzeniem instalacji wod.-kan., elektrycznej, ppoż., układu wentylacji 

zaprojektowanego do zasilenia pomieszczenia badań RM oraz pomieszczenia sterowni i 

technicznych, wraz z elementami niezbędnymi do funkcjonowania urządzenia. Wykonawca 

sporządzi dokumentację wykonawczą (projektowo – budowlaną) oraz powykonawczą 

dotyczącą przeprowadzonych prac w pomieszczeniach pracowni RM z uwzględnieniem 

urządzeń posadowionych na zewnątrz budynku (takich jak np. agregat wody lodowej), za 

których posadowienie z prawidłowym podłączeniem z pracownią RM i siecią Wykonawca 

ponosi odpowiedzialność. 

Pkt 3.19. 

Prace instalacyjne z pkt 3.17 opisu przedmiotu zamówienia oraz wykończeniowe, powinny 

zostać przeprowadzone w standardzie przewidzianym dokumentacją techniczną, z 

uwzględnieniem kolorystyki, rodzaju tynków, sufitów, stolarki drzwiowej i okiennej – z 

zachowaniem przepisów prawa odnośnie pracowni RM -oraz o standardzie użytych 



 

materiałów nie gorszym niż przewidziane w dokumentacji technicznej (załącznik nr 1d do 

SIWZ) Zamawiający wraz z dokumentacją udostępnia na stronie wraz DWG I piętra. 

Pkt 3.20. 

Szczegółowe warunki związane z dostosowaniem/adaptacją infrastruktury technicznej 

pomieszczeń pracowni RM określają istotne postanowienia przyszłej umowy (zał. nr 3 do 

SIWZ). 

 

W Rozdział XVI. Opis sposobu obliczenia ceny ofertowej.  

JEST 

16.1 Wykonawca w ofercie określi cenę oferty brutto w zł (PLN), która stanowić będzie 

wynagrodzenie za realizację przedmiotu zamówienia, na którą Wykonawca składa ofertę. 

Cena oferty — jest to kwota wymieniona w Formularzu oferty (Załącznik nr 2 do SIWZ), 

którą należy podać w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do grosza (do dwóch 

miejsc po przecinku). 

 

MA BYĆ 

16.1 Wykonawca w ofercie określi łączną cenę oferty brutto w zł (PLN), która stanowić 

będzie wynagrodzenie za realizację przedmiotu zamówienia, na którą Wykonawca składa 

ofertę, przy czym osobno Wykonawca wskazuje cenę oferty brutto w zł (PLN) za całość robót 

adaptacyjno - wykończeniowych. Zatem różnica ceny łącznej brutto i ceny za całość robót 

adaptacyjno – wykończeniowych brutto wskazuje na cenę oferty brutto za dostawę RM. Cena 

oferty — jest to kwota wymieniona w Formularzu oferty (Załącznik nr 2 do SIWZ), którą 

należy podać w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do grosza (do dwóch miejsc po 

przecinku). 

 

W Rozdział XVIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy 

wyborze oferty wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu ceny.  

JEST: 

 18.1. Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie 

następujących kryteriów oceny ofert: 

Lp. Nazwa kryterium Znaczenie kryterium (w %) 

1. Cena (C) 60 

2. Parametry techniczne (PT) 10 

3. Gwarancja (G) 20 

4. Czas reakcji serwisu 10 

18.2. Ocena ofert zostanie dokonana w oparciu o kryteria wskazane w pkt 18.1. 

18.3. Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów 

oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt. 



 

18.4. Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru:  

Cena minimalna brutto 

                C = --------------------------------------- x 100% x 60 [pkt.] 

Cena oferty badanej brutto 

 

W kryterium „Cena”, oferta z najniższą ceną otrzyma 60 punktów a pozostałe oferty po 

matematycznym przeliczeniu w odniesieniu do najniższej ceny odpowiednio mniej. 

Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po 

przecinku. 

 

18.5.Punkty za kryterium „Parametry Techniczne” zostaną obliczone według wzoru 

Liczba punktów za ocenę parametrów technicznych w badanej ofercie* 

PT = ------------------------------------------------------------------    x100% x 10pkt  
Maksymalna liczba punktów za ocenę parametrów technicznych spośród badanych ofert  

 

* Wg danych/informacji z Załącznika nr 1do SIWZ, danej oferty. 

18.6.Punkty za kryterium „Okres gwarancji” wynoszą odpowiednio 

24 m-cy gwarancji – 0 pkt. 

34 m-cy  gwarancji – 5 pkt. 

44 m-cy gwarancji –  10 pkt. 

54 m-cy gwarancji -  15 pkt. 

60 m-cy gwarancji i więcej  - 20 pkt. 

Maksymalna ilość punktów w tym kryterium wynosi 20pkt. 

 

18.7. Punkty za kryterium „Czas reakcji serwisu” wynoszą odpowiednio: 

24 godziny – 10 pkt 

36 godziny – 5 pkt 

48 godzin – 0 pkt 

Maksymalna ilość punktów w tym kryterium wynosi 10 pkt 

MA BYĆ: 

Rozdział XVIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy 

wyborze oferty wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu ceny.  

 

 18.1. Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie 

następujących kryteriów oceny ofert: 

Lp. Nazwa kryterium Znaczenie kryterium (w %) 



 

1. Cena (C) 60 

2. Parametry techniczne (PT) 25 

3. Gwarancja na sprzęt i prace 

dostosowawcze/adaptacyjne 

(G) 

15 

18.2. Ocena ofert zostanie dokonana w oparciu o kryteria wskazane w pkt 18.1. 

18.3. Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów 

oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt. 

18.4. Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru:  

Cena minimalna brutto 

                C = --------------------------------------- x 100% x 60 [pkt.] 

Cena oferty badanej brutto 

 

W kryterium „Cena”, oferta z najniższą ceną otrzyma 60 punktów a pozostałe oferty po 

matematycznym przeliczeniu w odniesieniu do najniższej ceny odpowiednio mniej. 

Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po 

przecinku. 

 

18.5.Punkty za kryterium „Parametry Techniczne” zostaną obliczone według wzoru 
 

Liczba punktów za ocenę parametrów technicznych w badanej ofercie* 

PT = ------------------------------------------------------------------    x 100% x 25 pkt  
Maksymalna liczba punktów za ocenę parametrów technicznych spośród badanych ofert  

 

* Wg danych/informacji z Załącznika nr 1do SIWZ, danej oferty. 

 

18.6.Punkty za kryterium „Okres gwarancji na sprzęt i prace 

dostosowawcze/adaptacyjne” wynoszą odpowiednio: 

 

24 m-cy gwarancji – 3 pkt. 

34 m-cy  gwarancji – 6 pkt. 

44 m-cy gwarancji –  9 pkt. 

54 m-cy gwarancji -  12 pkt. 

60 m-cy gwarancji i więcej  - 15 pkt. 

Maksymalna ilość punktów w tym kryterium wynosi 15 pkt. 

 

Zmianie ulegają terminy składania i otwarcia ofert 

Rozdział XIV.  Złożenie i otwarcie ofert 

JEST: 

14.2. Ofertę należy przesłać na skrzynkę podawczą Zamawiającego w ePuap w 

nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.09.2019r. do godz. 10;00 

14.5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.09.2019r., o godzinie 10:10. 

MA BYĆ: 



 

14.2.Ofertę należy przesłać na skrzynkę podawczą Zamawiającego w ePuap w 

nieprzekraczalnym terminie do dnia 19.09.2019r. do godz. 10;00 

14.5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.09.2019r., o godzinie 10:10. 

 

 

 Pozostałe zapisy pozostają bez zmian. W obecnym stanie, Zamawiający nie przedłuża 

terminu składania i otwarcia ofert. Zamawiający zamieszcza zmodyfikowany załącznik nr 

1;2;3 na swojej stronie internetowej. 

 Dyrektor SP ZOZ 

Andrzej Szewczuk 

/podpis w oryginale/ 

 

 


